Zprdava o provozni zkousSce BabyBoxu iFK2

Zadavatel:

Babybox pro odloZené déti — Statim, z.s.
Pod Oborou 88, Hajek, 104 00, Praha 10
ICO: 27006891

DIC: CZ27006891

telefon/fax: 267 710 889

gsm: 602 305 139

Web: www.babybbox.cz

email: info@babybox.cz

Vyrobce:

Babybox pro odloZené déti — Statim, z.s.
Pod Oborou 88, Hajek, 104 00, Praha 10
ICO: 27006891

Vyroba a servis:

Zdenék Jufica v

Ttebitska 272, 675 72 Nameést nad Oslavou
ICO: 13070819

www.jurica-montel.cz

Poskytovatel:

Nemocnice Jihlava, p.o.
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
ICO: 00090638
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Zkousejici:

Ing. Pavel Slezak

7 let praxe, oddéleni zdravotnické techniky
Biomedicinské a ekologické inZzenyrstvi - VUT Brno - 2010
AKK Biomedicinské inZenyrstvi - IPVZ - 2012

Trvaly pobyt:

Bfezinova 124, 586 01 Jihlava

Dalsi osoby, které se zucastnili provozni zkousky:
Prof. MUDr. Ales Roztocil, CSc.
Primar gynekologicko-porodnického oddéleni Nemocnice Jihlava

Termin zkousky: 22 - 26.10.2018




Provozni zkouska

Charakteristika BabyBoxu

BabyBox iFK2 je zafizeni uréené pro prevenci poskozeni zdravi odloZzeného novorozence,
kterého chrani pfed vnéjSimi vlivy (podchlazeni, pfehrati a neposkytnuti pomoci).

V boxu je udrZovana stald teplota v rozsahu nastaveni 28 - 37 °C.

Ridici systémy zafizeni zajidtuji monitorovani stavu BabyBoxu na potitadi na pracoviti stélé sluzby
zpravidla zdravotnického zafizeni, kde je BabyBox instalovan, a odeslani SMS zprav na uréené
mobilni telefony a odeslani e-mailovych zprav.

Box slouzi pro bezpeéné odloZeni novorozence na prechodnou dobu jako krajni feeni a pomoc
matkam nebo rodictim v tiZivé psychické nebo socidlni situaci. Zajistuje bezpeéné podminky pro
preziti odloZeného novorozence. UmozZnuje anonymné odloZit dité, které vzépéti dostane veskerou
zdravotni péci a socidlni pomoc.

Overeni funkénosti dvirek BabyBoxu

Po stisknuti pfislusného podsviceného tlacitka se automaticky oteviou vstupni “odkladaci”
dvitka a po Casové prodlevé 15 vtefin se opét automaticky zaviou. Bezpecna ¢innost téchto dvifek je
fizena jednak tlakovymi senzory — zaznamenani prekazky a jednak optickou zadvorou - zaznamenani
pohybu mezi vnitfnim a vnéjsim prostorem boxu (paze odkladajici osoby, vy&nivajici &asti
odloZeného ditéte - cemuZ by méla branit odkladaci vanicka viz. niZe,...). Po aktivaci zminénych
senzorl se dvirka opét oteviou a nasleduje daldi ¢asova prodleva pied automatickym zavienim.

Praktickou zkousSkou byla ovéfena funkénost zminénych bezpecénostnich prvkd véetné pfisluinych
alarm - bezproblémova funkénost.

P¥i simulaci poruchy boxu (vypadek proudu/slaba zalozni baterie, vypadek spojeni, nefunkéni
motor/ventilator,...) jsou odkladaci dvitka automaticky blokovana a je odeslan alarm/zprava, takze
by neméla nastat situace pfi niz by se odloZilo dité do nefunk¢éniho boxu .

Vstup do boxu pro persondl zdravotnického zafizeni je zajistén manualnimi “servisnimi” dvirky, které
jsou zajistény uzamykatelnou klikou. Klicky jsou jasné oznacené a pfistupné odpovédnému
personalu.

Pozm.:Na boxu se provadi pravidelné kontroly a kli¢ek k servisnim dvirkiim je ¢asto pouZivan... PFi
stresové situaci mizZe dojit k zalomeni klicku - nemozZnost otevfit servisni dvitka a odkladdaci dvitka
jsou pfi aktivovaném boxu motoricky blokovana. V ndvodu by se proto mohl objevit postup Feseni
takovéto vyjimecné situace (npf. Odpojeni blokujicich motorl od el. Proudu pomoci pfisluiného
jistie v rozvadédi,...).

Ovéreni funkénosti vahového senzoru

Minimalni véaha pro aktivaci vdhového senzoru je nastavena na 500 g. Bezproblémova
funkEnost v ramci zkou3eni i pfi samotné praktické zkousce odloZeni ditéte - box automaticky odesila
zpravu/alarm pfislusnym uZivatelim. Pro spravnou funkénost vahového senzoru je nutné dbat na
spravnou pozici ulozné vanicky uvnitf boxu a odstranit z boxu vSechna cizi télesa, kterd by mohla
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branit spravné funkci senzoru. To je popsano i v ndvodu k obsluze boxu, takze by pfi spravné
manipulaci nemélo dojit k ovlivnéni funkénosti vahového senzoru.

Sledovéni reakce BabyBoxu pfi vloZeni objektu s vysokou/nizkou teplotou

VloZeni nadoby s ohfatou, resp. zchlazenou tekutinou do boxu ma za nasledek automatické
spusténi chlazeni (klimatizace), resp. ohfevu (topna télesa) vnitfniho prostoru boxu s kratkou
¢asovou prodlevou. Pfi znacném snizeni vnitini teploty je vyhfivani postupné, tak aby i pfi
kontinualnim intenzivnim vyhfivani nepresahla teplota vnitiniho plasté 42°C.

Simulace vSech dostupnych alarmd BabyBoxu a jejich ovéreni
Pfed samotnou zkouskou byla ovérena funkcnost vSech alarmi uvedenych v Navodu k obsluze -
bezproblémova funkénost.

Zkouska odlozZzeni ditéte.

Za ucasti zakonnych zastupci/rodic¢i (podepsany Informovany souhlas) a lékarského dohledu
probéhla prakticka zkouska odlozeni ditéte.

PFi prvni zkousce odkladame dité do boxu servisnimi dvirky s pfipojenym oxymetrem. Po 5 minutach
je zkouska ukoncena - dité je neklidné, namérené hodnoty SpO; jsou v rozmezi 90-98%. Box funguje
bez probléma.

Po néjaké dobé se dafi dité uspat a je zahdjena druha zkouska, kterd uz simuluje anonymni odlozZeni,
to znamena stisknuti prislusného oznaceného tlacitka a vloZeni ditéte do vanicky. Po automatickém
uzavreni dvirek (resp. Po zatiZzeni vdahového cidla) vyhodnocuje fidici jednotka stav boxu jako
“aktivni” a automaticky odchazi zprava/alarm na prislusnou, predem definovanou stanici
(Novorozenci JIP) a po dvou minutach se dostavuje slouzici sestra s odpovidajicim vybavenim.
prostoru boxu. Ridici jednotka tyto parametry sleduje, a kdy? plastové topeni nestaci, automaticky
spina pfidavné vytapéni boxu k dosazeni nastavené teploty (28 + 2°C). Z obrazki v pfiloze
“Parametry boxu pri zkousce odloZeni ditéte” je patrny Peltier(iv jev, kterého vyuzivda pomocné
topeni / chlazeni. Jedna cast Peltierova clanku (primarni vyménik) se ochlazuje (Cervena kfivka ¢. 2) a
druha (modra kfivka €. 2) jej generuje (sekundarni vymeénik) a pomoci soustavy vétracki se pres
sekundarni vymeénik vhani ohiaty vzduch do boxu, ¢imz je rychleji a bezpecné dosazeno nastavené
hodnoty. Rozdil v amplitudach. Obdobné systém pracuje pfi potfebé ochladit vnitini prostor boxu.
Po probuzeni (5 minut) a kfiku vyndavame dité servisnimi dvirky, ¢imz ukon€ujeme praktickou
zkousku.

Vyhodou je integrovana kamera, ktera umoznila audiovizualni monitorovani pobytu ditéte v boxu.
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Obrazek €. 1 - Snimek obrazovky monitorovaci stanice boxu

Posouzeni vnitfni uloZné vanicky BabyBoxu

Vnitfni UloZnd vanicka zabranuje traumatizaci koncetin ditéte a jeho vypadnuti. Je vyrobena z
polypropylenu s certifikdtem zdravotni nezdvadnosti. Po praktické zkousce odloZeni ditéte nebyla na
sty€né ploSe pokozky s vanic¢kou viditelna Zadna nepfizniva reakce.

Vhodnost umisténi BabyBoxu

Vhodné umisténi boxu na stinné misto aby nedochazelo ke zbyte¢nému zahfivani vstupnich
dvifek (zejména v letnich mésicich). Dle moZnosti zvazit instalaci stfisky, ktera mize vytvaret stin a
chrénit vnitini prostor (pfi otevienych dvifkach) pred nepfizni pocasi (dést, snih). Diky senzor(im
dokaze box automaticky alarmovat v pfipadé prehfati / podchlazeni vnitfniho prostoru.

Zhodnoceni dosavadnich zkuSenosti a prabéhu odkladani déti.
V Pfiloze C je uveden seznam odlozenych déti do BabyBoxu mezi roky 2012 - 2018. V 74dném
z uvedenych pfipadl nebyl zaznamenan jakykoli problém s funkénosti boxu.

Klinicka hodnoceni BabyBoxu iFK2
Z dostupnych jiz provedenych klinickych hodnoceni

/Klinické hodnoceni Babyboxu (8.12.2011) - MUDr. Lumir Kantor, Ph.D. - Fakultni nemocnice
Olomouc/

/Klinické hodnoceni BabyBoxu iFK2 (9.12 - 4.2.2015) — MUDr. Petr Lavicky - Nemocnice
Milosrdnych bratri/



vyplyva, Ze zkouseny vyrobek BabyBox je vhodny k danému ucelu pouziti.

Zaver

Planovana doba testovaciho odloZeni byla planovdna na 20 minut (co? je nejzazsi doba dojezdu
Z7S k boxim, které nejsou soucdsti zdravotnickych zafizeni). Nicméné 5-ti mésicni “testovaci” dité je
jiz zvyklé na pFitomnost rodicd, a proto se podafily jen dva 5-ti minutové pokusy. | presto se
podafilo, véetné predchazejicich testd, vyrobek BabyBox iFK2 dostate¢né otestovat.

Béhem provozni zkousky se nevyskytl zddny problém ani nedoslo k selhani nékteré funkce pfistroje.
Alarmy jsou dostatecné hlasité a parametry boxu jsou uchovavény pro pripadné pozdé;jsi
dokumentovani pribéhu odloZeni. Na zdkladé uvedenych skutecnosti, popisu pfistroje, srovnanis
literaturou lze konstatovat, Ze vyrobek BabyBox, typové oznadeni iFK2, je vhodny pro urcené pouziti
- prevence pred poskozenim zdravi vloZzeného novorozence z diivodu podchlazeni, prehfati,
neposkytnuti pomoci.

PouZité pfistroje:
Oxymetr Masimo Radical, v.¢. 108602

Dostupné materialy:
1. BabyBox, model iFK2, Navod k pouziti
2. Klinické hodnoceni - Fakultni nemocnice Olomouc
3. Klinické hodnoceni - Nemocnice Milosrdnych brat#i

Prilohy:
A - Informovany souhlas
B - Parametry boxu pfi zkouSce odloZeni ditéte
C - Seznam odloZenych déti (2012-2018)

Zpravu vypracoval: Ing. Pavel Slezak
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Podpis poskytovatele

MUDr. Lukas Velev, MHA
Reditel

Nemocnice Jihlava, p. o.
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
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Podpis Ié&?ského dozoru
Prof. MUDr. Ales Roztocil, CSc.
Primar Gynekologicko-porodnického oddéleni

Nemocnice lJihlava, p. o.
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

Podpis zkousejiciho
Ing. Pavel Slezak
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INFORMOVANY SOUHLAS

s poskytnutim zdravotnich sluZeb a provedenim zdravotnich vykond,
spojenych s provedenim klinické zkousky babyboxu iFK2.

Poskytovatel zdravotnich sluzeb: Nemocnice Jihlava, ptispévkova organizace, Vrchlického
59, 586 33 Jihlava

Pouctujici 1éka¥ (u nelékaiské sluzby jiny zdravotnik):
Jméno, pfijmeni a datum narozeni pacienta: Eliska Silhanova, nar. 7.5.2018
Zakonni zastupci - rodic¢e: ing. Jana Skiipova, nar. 24.6.1990

Ing. Vlastimil Silhan, nar. 4.10.1986

Oznadeni zdravotniho vykonu nebo sluzby:

a) Kontrola moZnosti Grazu ditéte pfi uloZzeni do babybox v zavislosti na
mechanickém uspofadani vanicky, algoritmu zavirani dvifek a jejich ochrannym
prvkim

b) Kontrola télesné teploty

¢) Kontrola vydechovaného CO2

d) VySetfeni viivu styku pokoZky ditéte s plastovym povrchem vanicky

Ugel, povaha, predpoklddany pfinos zdravotniho vykonu nebo sluzby:

Ucelem je provedeni klinické zkousky babyboxu iFK2, jelikoZ se jedna o
preventivni zafizeni, nebude mit klinicka zkouska pro odloZené dité Zadny pfinos.

Predpokladané disledky a ndsledky zdravotniho vykonu nebo sluiby:

Provedenim zdravotnich vykont, spojenych s klinickou zkouskou, nebude mit na
subjekt hodnoceni Zadny vliv a ani nezanecha na subjektu hodnoceni Zadné
nasledky.

Moina rizika spojena se zdravotnim vykonem nebo sluZbou:

Béhem klinické zkousky se nepfedpoklada Zadné riziko Ujmy na zdravi. Béhem
zkousky bude pfitomen kromé zkouSejiciho, také détsky lékaf a oba zakonni
zastupci ditéte, ktefi budou chovani a reakci ditéte pozorovat na obrazovce a
pfistrojich. Asi jedinou obtiZi by mohla byt situace, kdyZ by byl pro dité pobyt
v babyboxu stresujici, pak by musela byt zkouska prerusena.



Prohlaseni:

Prohlasuji, Ze jsem byl pouden o svém pravu kldst otdzky a svobodné se
rozhodnout, zda s navrienou zdravotni sluibou & zdravotnim vykonem
souhlasim &i nikoli. Prohlasuji, Ze podanym informacim rozumim, nemam zadné
dalsi otazky, ani nejasnosti, a vyslovuji sviij svobodny informovany souhlas s
uvedenymi zdravotnimi sluzbami a vykony. Dale udé&luji souhlas se
zpracovanim osobnich Gdaji v rozsahu nezbytné nutnych k provedeni klinické
zkousky a procesu schvalovani babyboxu iFK2.

Dne 12.8.2018

Podpisy zakonnych zastupcii pacienta.

Ing. Jana Sklipova:
Simre /

4
Podpis pracovnika, ktery informace podaval: /(/M/;M 71 et

1/



Pfiloha B. - Parametry boxu pfi zkou$ce odloZeni ditéte

BB JIHLAVA

] Teplota doini [ Teplota plasts i ] Naphti skumutétors

Obrdzek &. 1 - Casovy probéh parametrd boxu / graficky pribéh



Teplota Napéti

Status
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Obrdzek &. 3 - Casovy pribéh parametrl boxu / &iselné udaje



Obrdzek €. 2 - Detail grafického pribéhu (1 - pokles vnitini teploty viivem chladného venkovniho vzduchu pii otevienych dvifkdch; 2 - Peltierdv jev, jedna &dast
Clénku se ochlazuje, druhd se zahfivd; 3 - snaha o vyrovnani teploty vnitiniho prostoru boxu (hystereze); 4 — teplota vnitintho pldsté boxu, pokles je disledkem
aktivity pridavného topeni)



pfiloha C

Odlozené déti v babyboxu
iIFK2 v letech 2012 — 2018

Misto vlozeni

Nemocnice milosrdnych bratfi Brno

Datum vlozeni

stfeda 26. 12. 2012

Hodina odlozeni 19:19
Délka odlozeni 19:19 — 19:23
Pohlavi chlapec

Pocet odlozenych déti v BB

1

Misto vlozeni

Nemocnice milosrdnych bratfi Brno

Datum vlozeni

stfreda 27. 2. 2013

Hodina odlozeni 20:23

Délka odlozeni 20:23 — 20:25
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB 2

Misto viozeni

Nemocnice milosrdnych bratfi Brno

Datum vlozeni

pondéli 10. 6. 2013

Hodina odlozeni 19:43

Délka odlozeni 19:44 — 19:46
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB 3




Misto vlozeni

Nemocnice Havli¢kdv Brod

Datum vlozeni

Ctvrtek 13. 6. 2013

Hodina odlozeni 22:03
Délka odlozeni 22:03 — 22:07
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB

1

Misto vlozeni

Nemocnice Krnov

Datum vlozeni

Gtery 6. 8. 2013

Hodina odlozeni 21:53
Délka odlozeni 21:53 - 21:58
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB

1

Misto viozeni

Nemocnice Havli¢klv Brod

Datum vlozeni

nedéle 15. 9. 2013

Hodina odlozeni 1:57

Délka odlozeni 1:57 — 2:02
Pohlavi dévce
Pocet odlozenych déti v BB 2

Misto viozeni

Nemocnice VySkov

Datum vlozeni

utery 25. 2. 2014

Hodina odlozeni 5:03
Délka odlozeni 5:03 - 5:08
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB

1




Misto vlozeni

Nemocnice milosrdnych bratfi Brno

Datum vlozeni

Ctvrtek 27. 11. 2014

Hodina odlozeni 13:04

Délka odlozeni 13:04 — 13:05
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB 4

Misto vlozeni

Nemocnice Vyskov

Datum vlozeni

pondéli 2. 3. 2015

Hodina odlozeni 16:02

Délka odlozeni 16:02 — 16:08
Pohlavi chlapec
Pocet odlozenych déti v BB 2

10.

Misto viozeni

Nemocnice Havli¢klv Brod

Datum vlozeni

patek 20. 3. 2015

Hodina odlozeni 21:02

Délka odlozeni 21:02 -21:05
Pohlavi chlapec
Pocet odlozenych déti v BB 3

1.

Misto viozeni

Nemocnice Usti nad Orlici

Datum vlozeni

stfreda 25. 3. 2015

Hodina odlozeni 2:03
Délka odlozeni 2:03-2:05
Pohlavi chlapec

Pocet odlozenych déti v BB

1




12.

Misto vlozeni

Nemocnice Kladno

Datum vlozeni

Ctvrtek 18. 6. 2015

Hodina odlozeni 19:21
Délka odlozeni 19:21 -19:25
Pohlavi chlapec

Pocet odlozenych déti v BB

1

13.
Misto vlozeni Gin-centrum Hloubétin, Praha 9
Datum vlozeni sobota 29. 8. 2015
Hodina odlozeni 15:58
Délka odlozeni 15:58 — 16:00
Pohlavi chlapec
Pocet odlozenych déti v BB 1
14.

Misto viozeni

Gin-centrum Hloubétin, Praha 9

Datum vlozeni

nedéle 13. 9. 2015

Hodina odlozeni 9:57

Délka odlozeni 9:57 - 10:01
Pohlavi chlapec
Pocet odlozenych déti v BB 2

15.

Misto viozeni

Nemocnice Cheb

Datum vlozeni

stfreda 30. 12. 2015

Hodina odlozeni 8:33
Délka odlozeni 8:33 -8:39
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB

1




16.

Misto vlozeni Gin-centrum Hloubétin, Praha 9
Datum vilozeni stfeda 30. 3. 2016
Hodina odlozeni 5:03
Délka odlozeni 5:03 — 5:06
Pohlavi chlapec
Pocet odlozenych déti v BB 3
17.

Misto vlozeni

Gin-centrum Hloubétin, Praha 9

Datum vlozeni

sobota 28. 5. 2016

Hodina odlozeni 17:48

Délka odlozeni 17:48 — 17:50
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB 4

18.

Misto viozeni

Nemocnice Vyskov

Datum vlozeni

Pondéli 13. 6. 2016

Hodina odlozeni 10:50

Délka odlozeni 10:50 — 10:53
Pohlavi chlapec
Pocet odlozenych déti v BB 3

19.

Misto viozeni

vrwv s

Datum vlozeni

13. 6. 2016

Hodina odlozeni 16:42
Délka odlozeni 16:42 — 16:44
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB

1




20.

Misto vlozeni

Gin-centrum Hloubétin, Praha 9

Datum vlozeni

Utery 16. 8. 2016

Hodina odlozeni 15:43

Délka odlozeni 15:43 — 15:45
Pohlavi chlapec
Pocet odlozenych déti v BB 5

21.

Misto vlozeni

Nemocnice Cheb

Datum vlozeni

pondéli 5.9. 2016

Hodina odlozeni 18:55

Délka odlozeni 18:55 - 19:00
Pohlavi chlapec
Pocet odlozenych déti v BB 2

22,

Misto viozeni

Nemocnice Usti nad Orlici

Datum vlozeni

Nedéle 23. 9. 2016

Hodina odlozeni 19:12

Délka odlozeni 19:12 — 19:16
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB 2

23.

Misto viozeni

Nemocnice Pardubice

Datum vlozeni

sobota 10. 12. 2016

Hodina odlozeni 0:44
Délka odlozeni 0:44 — 0:47
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB

1




24,

Misto vlozeni

Nemocnice milosrdnych bratfi Brno

Datum vlozeni

utery 21.2.2017

Hodina odlozeni 19:14

Délka odlozeni 19:14 — 19:16
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB 5

25.

Misto vlozeni

Nemocnice Rychnov nad Knéznou

Datum vlozeni

Patek 24.2.2017

Hodina odlozeni 18:56
Délka odlozeni 18:56 — 19:02
Pohlavi chlapec

Pocet odlozenych déti v BB

1

26.

Misto viozeni

G-centrum pecovatelsky dam Tabor

Datum vlozeni

Utery 14. 3. 2017

Hodina odlozeni 21:47
Délka odlozeni 21:47 — 21:50
Pohlavi chlapec

Pocet odlozenych déti v BB

1

27.

Misto viozeni

Gin-centrum Hloubétin, Praha 9

Datum vlozeni

Ctvrtek 30. 3. 2017

Hodina odlozeni 5:21

Délka odlozeni 5:21-5:23
Pohlavi chlapec
Pocet odlozenych déti v BB 6




28.

Misto vlozeni

Gin-centrum Hloubétin, Praha 9

Datum vlozeni

pondeli 1. 5. 2017

Hodina odlozeni 23:57

Délka odlozeni 23:57 — 23:58
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB 7

29.

Misto vlozeni

Nemocnice Havlicktv Brod

Datum vlozeni

Pondéli 29. 5. 2017

Hodina odlozeni 16:58

Délka odlozeni 16:58 — 17:04
Pohlavi chlapec
Pocet odlozenych déti v BB 4

30.

Misto viozeni

Nemocnice Jindfichlv Hradec

Datum vlozeni

Patek 28.7.2017

Hodina odlozeni 16:34
Délka odlozeni 16:34 — 16:37
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB

1

31.

Misto viozeni

Nemocnice Krnov

Datum vlozeni

Patek 13.10.2017

Hodina odlozeni 21:05

Délka odlozeni 21:05-21:11
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB 2




32.

Misto vlozeni

Nemocnice Krnov

Datum vlozeni

Patek 29.12.2017

Hodina odlozeni 7:36
Délka odlozeni 7:36 — 7:38
Pohlavi chlapec
Pocet odlozenych déti v BB 3
33.
Misto viozeni Nemocnice Usti nad Orlici
Datum vlozeni utery 2.1.2018
Hodina odlozeni 2:58
Délka odlozeni 2:58 — 3:00
Pohlavi chlapec
Pocet odlozenych déti v BB 3
34.
Misto viozeni Magistrat méstské Casti Praha2
Datum vlozeni Nedéle 18.2.2018
Hodina odlozeni 9:56
Délka odlozeni 9:56 — 9:57
Pohlavi dévce
Pocet odlozenych déti v BB 1
35.

Misto viozeni

Gin-centrum Hloubétin, Praha 9

Datum vlozeni

patek 9. 3. 2018

Hodina odlozeni 18:58

Délka odlozeni 18:58 — 19:00
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB 8




36.

Misto viozeni

Nemocnice Pribram

Datum vlozeni

Utery 3.4.2018

Hodina odlozeni 20:25
Délka odlozeni 20:25 - 20:29
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB

1

37.

Misto vlozeni

Nemocnice Pardubice

Datum vlozeni

nedéle 22.4.2018

Hodina odlozeni 18:20

Délka odlozeni 18:20 — 18:22
Pohlavi chlapec
Pocet odlozenych déti v BB 2

38.

Misto vlozeni

Nemocnice milosrdnych bratfi Brno

Datum vlozeni

Ctvrtek 31.5.2018

Hodina odlozeni 22:47

Délka odlozeni 22:47 — 22:49
Pohlavi dévce

Pocet odlozenych déti v BB 6






